INSTKUKCJA OBSLUGI 

cz estate lomierz autonalyczny 160 UHz 
typ PFL-34 



- zakres cz vstotli woici 10 Us - 160 MHz 

«* automatyezny lub rgczny aybor podzakres6« 

- automatyezRa regulacja vzBOcnlania 

- napi ?cle wajsclowa 20 mV - 50 V 

- rozdzialczoAl odczytu 0,01 Us, 0,1 Us ,,,t 

- pojemtiosc licznika 5 1/2 cyfry 

- wyjscle BCi /opeja/ 
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Kola organ6w sterowania prac-} przyrzqdu przedstawiouych na rys. 2 

1. SI££ . klavl sz vry}%cznika naplveia sieciowego* klawisz wci$ni$ty ~ 
wl iczone napi?eie$ klawisz wycisiu£ty *» wyl^tzotie, 

2* 10 Mtfz - tOO MI!*; l kHz - 6 f 01 Hz - przelicznik kiawiszowy wspolza- 

lezny sluz^cy do? 

- wyboru rozdzielczosci odczytu /czasu otuarria brarakl/ pr ty poraiarze 
cz?stotliwosei /klawisz przelijeznika 4 wycisni£ty/ 

- wyboru czfstotli uosci ^zarcowe j * ktur«l zlirza licztiik przy testowa- 
niu przyrz«|du /klawisz pr&cl^cznika 4 wcidni v*ty/« 

3. AUT ** przel‘iczriik sluz^cy do wybiei <mia rtfcznego lub autOittatycznego 

g;rzet <$czania zakresu pomiaro&ego przyrz*idu* lYzeliczruk ton jest wspul 
zuleiny z przel ^czaiki em 2* 

klawisz wcisfii^ty - przyrz^d sanj autoinatycznie wybiera irlaociwy zukres 

pons iurowy / pr z e 1 «|c z ui k a w p o /, y < ;i i « y c i s t* i v 1 oj / 
tak aby wypolaienle pola odczytowcgo uiie&cilc si v' 
przcdziale OdOOO «*» 79999 * wyj^tkiem zakresu o 
rozdzic iczosc i 1 kHz zawartym od G&000 do 
199999* 

tfcisni £cie klawisza AUT powociuje ustawienie prze- 
S ^cz rtl ko w 2 w pozycji wyci&ni £t e j • 

klawisz wyclAaisty - maze on znalezc si £ w pozycji wycisni < 4 'iej dopieeo 

po wci&ai^ciu jeduego z klawiszy przel fccztiika 2. 
1‘rzy wyborze rocznyn zakresy zawieraj^ siv w pel- 
aej pajemnosci liczaika do 199999* 

4# KOOEOLA/POlliAll - przel^cznik dwustancwy niezalezny stutjcy do 

aastawiaaia fimkeji przyrzqdu, 

klawisz wcisnivty - KGNTUOLA # licznik zlicza irapulsy o cz v*stotliwo&ci 

tfTorcowej w tak dobraaym odclnku czasu, zeby 
uzyakac Wypeixtiefiia pola odczytowego 10000* 

Wybdr czv'stot At wot-ci wzorcowej i czasu oi war- 
cia bramkl dokonuje siv v r^cznie przelqczuikiem 2, 
i*r zy kontroll pi zel^cznik 3 znajduje sit* w po 2 ycj 
wycUai ttej* 
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klawisz syclsaifty * POMIAK, I’rzyi z*|d mierzy cz gstotli wosc. napifcla 

dopro»adzoi*ego do jednege z gniazd 5 lub 6. Zakres 
poitfiarofty moiie bye wy bier any autoraatyeznie gdy 
wci*ni v*iy jest klawisz ) iub r fez file za pomoc^ 
k \ a vi szy przel qcz ns ka 2. 

5* AfcJSClg A - gniazdo BMC - sluzy do przel^czania kabia doprowadzaj %ce~ 
go napife ie f kiorego ezostotliuese t w zakreste 10 iiz - 50 MHz chcemy 

zmi erzyr, 

Cz vstotii wo^c sygnalu doprovradzonego do wejscia A jest rater zona tyiko 
Ktcd.y gdy przeldcznt k wej^c 7 jest ustawiony w pozycji WEjScit A. 

6* ii&JdCId B - gniazrio BNC - sluzy do przy 1 <|czenia kabia doprowadzaj %ce~ 
go nupNcie, ktorego cz li wosc * zakresie It) Miiz — 160 UHz f chcemy 

zmi erzye. 

Cz ;stot . li «osc sygnalu doprowadzouego do wejscia B jest mlerzena tyiko 
wtedy f gdy przeije/nik wejsc 7 jest ustawioay w pozycji WgjScfE B # 

7. 0 CJ.SC I C A/iVCJaCIC B - przeideziiik suwakowy - siu£y do ustawiania droi- 

ootoci din sygualu doprowadzouego do gnlazda WKjScifi A /5/ Xttb do galazda 

k y i>C IK B / b/, 

d. kHz f iiz - swiecenie wskaznika obok jeditego % napisow informuje o jed«* 
nostc© vyniku nys wietlaaego aa polu wskaznikow cyfrowych 9., 

5. Zespol wska'-uikow cyfro .ych wy swiet iaj ^cych wyuik pomiaru iub testis 
kontro Inego. 

10 4 **— - swiecenie wskaznika iniorrauje, ze nast^pilo przepelnl enie 

licznika. Ayiilk pomiaru aie ooze bye odezytany wprosi z pala odezytowe- 
go i wskaznika jednostek, 

TU £ - swieceaie wskaznika oznaeza otwarcie bramki 

12* ViY* f gaiazdo BNC f do ktorego doprowadzotte jest napifeie 0 czeatotll- 
vosci wzorcowej 10 iUiz iub 5 Uils w zaleznosci od poiozeniu przel^cznika 
7 odpowiedaio w pozycji WgjSciK A lub AEJ^CIE B, 

Przebitg ma ksztalt prostok^tay 0 pozlomach TSl standard* 
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13. WY. STAKT DKUKAHKI - gniasdo BNC, do ktorego doprowadzone a% im~ 
pul ay informacyjne o zakonczeniu cyklu pomiarowego /standard TTL/, 

Stan logiczny "0" infcrmuje, to mozna korzystac z inf ormacji o wy- 
niku poaiaru. Stan logiczny ”1" informuje, ze aktualnie trwa poraiar. 
Wskaznik cyfrowy wyswietla wynlk z poprzedniego poniaru. 

14. WE. - gniazdo BJIC t do ktorego doprowadza sit impulsy inicjuj^ce cykl 
poraiarowy. Impulsy ateruj qce powinny miee pozioray TTL-standard. 

Przyrzspl jest sterowany impulsami podawauymi na gniazcio wtedy , gdy 
klawisz przel^czntka 15 jest wcisniifty /pozycju ZEWN./. 

Uruchomienle cyklu pomiarowego dokonuje zbocza irapulsu /przejscue * ! 1" 
na "0 W /pod warunkiem, ze ja«i sit ono po zakonczeniu poprzedniego cykl# 
pomiarowego. 

15. STEItOWAJilE 3HAUKI - Przelqcznik sluzqcy do wyboru rodzaju sterowania 
rozpocztciem cyklu pomiarowego klawisz w pozycji ZEWN. /wcisnitty/ - 
przejsci e ze stanu "1" na. "0" na wejsciu 14 powoduje uruchomienle po- 
miaru. 

klawisz w pozycji iVEIVN. /wycisnl tty/ - uruchomienle kolejnego pomiaru 
odby wa sit automa tyczni e. Odstfp raitdzy kolejnywi pomiarami wynosi 
okftis 0 ,5 s. 

16 . Oprawka wkladki topikovej aparatowej. 

17. ® Zacisk iaboratoryjny przylQczony do masy elektrycznej przy- 
rzqdu. 

18. Sznur sieciowy 

19# Gniazdo 37~kontaktowe /wyposazenle dodatkov*©/ z wyprowadzon<| informa- 
cjq o wartosci cyfrowej wyniku pomiaru / 5 1/2 cyfry w kodzie BCD/ f 
pozycji kropki dzieei.Unej /KHt wl-jczom* - to styk 28 w stanie ,, 1 M a 
29 w stanie f, 0 M ;Ktt2 vi^czona ~ to styk 28 w stauia ,# 0 fS a styk 29 w 
stanie w 1 ft ; brak kropki to styki 28 i 29 w stanie M 0 W / f jednostce 
/Hz - to styk 32 tr stanie ,, 1 w f kHz - to styk 33 w stanie "W oraz 
zalatnieniu przepelnienia / - - to styk 19 w stanie #t 1 te A 
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Czpstosciomierfc automat yczny 160 Mils typ PPL-jq jest przyrzqdem labo- 
ratory jnym przeznaczonym do cyfrowego pomiarti czpstotliwo&ct napipcio- 
'gych przehiegow sinusoidalnych# 

Zakres mierxonych czpstotllwosci zavrlera sip od 10 Hz do 160 MHz# 
Przyrzqd umo^iiwia pracp z automatycznym lub r pczuym wyboram podzakre- 
sow* 

3* Wygosazeai e 

Do czpstosciomierza automatycznego 160 MHz typ PFL -34 jako vypoaaionie 
dolqezcno sq ? 

- kabel koncentryczny z wtykarai DNC 

na obu koncach ~ sat# 1 

* wkladka topikowa aparatowa typ WAT 315 «A «* szt# 2 

- 37-kontaktowy wtyk "Kltra" typ 87103? /opcja/ - szt# 1 

4* Dane technic 2 no 



4*t. Zakres czpstotlivo^ci mierzotiej 



wejscie A 


10 


Hz - 50 MHz 


wejscie B 


10 


Mil* - 160 MHz 


k,2. Pojemnosc licznlka 

4.)i Napi t-cie wejscioure slnusoidalne 


2 # 


105-1 /5 1/2 cyfry/ 


wejscie A 


10 Hz - 20 MHz 


20 mV 


- 50 v 


20 MHz -50 MHz 


20 mV 


- 10 V 


wej£citt B 


10MHz - 130MHz 


50 mV 


- 5 V 


130Mliz - 160MHz 


lOOmV 


- 5 v 
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4.4* Xmpedancja wejsciowa 
wejscie A 

dla napi^cia ^ 0*2 V 

dla napifcia > 0,2 V 

wejscie B 

4*5* Wspolczyimifc fall ato j ace j 
4*6* pomiarw cz £stotiiwosci F^ 



4*7* Wewngtrzny wzorzec 
©z^stotliwosei 



«* czpstot liwosc znaoiionowa 

^dchylenie cz^stot liwosci 

m temper a turze 25 °^ +2°C 

• zffiiana czgstotii wosel 

w zakresie tempera iur 
0 °C - 55 ®C 

*. s&sbklmsc cz£stoiliwesci 

4*8* Wyjscie cz$stotliwosc! 
wzorcowej 

- cz^stotiiwosc przy oastawieniu 

m pomlar s s 

wejscie A 
wejscie B 

- naplscie wyjsciowe 



1 MOhm || 20 pF 
100 kOhm || 20 pF 

50 Ohm 

<2 

F x blqd wzglgday 

wzorca vewn$trznego 
i 1 na ostatnim miejscu 

odczy tu 



generator TCXG-5 
wykonany zgodnie 
z warunkami 
L - lB / UTC - 6860 - 07 ** 
5 MHz 

5 . 30” 7 

♦ 5 . 10” 7 
•+, 5 . lO“ 7 /r 



10 Mllz 
5 MHz 

TTL standard 




- 11 



4.9« Inicjacja 1 powtarzanie pomiaru 

- automatyczne - przeltcznik 15 * pozycjl WEWM » 

Odstyp mlgdzy koie.jnymi pomiarami vynosi 
ok. 0,5 s. 

- impulsarai z zewn^trz 

podawanymi na gniazdo 14 - przel^cznik 15 w pozycji ZBWN. 

Pomiar inicjowany jest « mo- 
rn eric i e zmiany z " 1 " na " 0 " 

/ pozlomy TTL/ 

4.10. >Vybieraaie podzakreaow 

dla rozdzi elczosci 
pomiaru 

1 kHz - 0,1 Hz automatyczne lub rpczne 
0,01 Hz ryczne 

4.11. Syguaty inforraacyjne /dla przyrz^du wyposatonngo w gniazdo 

drukarki 19/ 

4 . 11 . 1 . Stan licznika /gniazdo 19/ 

PI t*c i pdl cyfry rownoiegie w kodzie BCD 8 -4-2-1 

4.11.2. Pozycja kropki dziesiytnej w kodzie 1 z 2 /styki 28 i 29 gniaz- 
da 19/ 

4.11.3. Jednostka pomiarowa Hz, kHz « kodzie 1 z 2 /styki 32 i 33 gnlaz- 
da 19 / 

4.12. Sygnai zakonczenia pomiaru /start drukarki - gniazdo 13/ 

- pozlomy TTL 

- w czasie trwania pomiaru - sygnai na poziomie " 1 " 

* 

- zakonczenie pomiaru - przejscie z " 1 " na " 0 " 

- sygnai trva na poziomie " 0 ** do chwili wyzwalania nastgpnego 
pomiaru 

- obci^za loose wyjscia = 5 
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4* 13* Wyzwalani* zewaetrzn* po!«> mu /STEKQS&’ANIE fiHAUK| gniazdo 14/ 

- po/lomy TIL 

- ponlar inicjowany * aaomeacle przejieia * "l” na ”0" 

Poniar zoalanie aapoca^tkowany jeiell zostal ukoncxony'poaiar 
poprzedni. Miulsealirey caafi trvauls ujenmego inpul su wy z waia j 4«e go 
wynosi 0,1 us* 



- obci rualnosc H^ n = 2 




4.14. Zakres tempera tury 

ctoczenia / przyrz^d naleiy 
do grupy 1/ 


+5°C +20°C +40 °C 


4.15* Napi Vcie zuallaj^ca 


220 V +1054 50 - 60 Hz 


4.16. Pob6r aocy 


40 V.A 


4.17. fyp obudowy 


KZ 4303 


4. Id. Wyniary /wraz z alaaentant 
vystaj dcymi paza abudowg/ 


szerokoSc 314 am 
wy HSkosc 90 mm 

glfbokosc 32? urn 


4.19. Mass 


4,0 kg 


4.20. Zakioc^aia radio-*, lektryczae 
1 pola magnatyeznego 


pomi jalule male 



4.21. Czas pracy nieograniczony bez kalibracjl okresowyeh. 



5* Zaaatta dzl alanta i budo aa przyr z ^ du 



5.1. Z a sad a dzialanla 

Schema t blokowy czpstoscioulerza automatycznego 160 MHz iyp P¥l*»34 
przedsiatriono na rys. 3* 
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Sy gnal vejeclovy , ktorego czestot iiwosc cheesy xoierzyc podawany 
jest na wejAcle A /G4/ dla zakresu 10 Hz - 50 MHz lub na wejscie 
8 /G5/ dla zakresu 10 MHz - 160 MHz, 

Droznasc sygnalu dla wojscia A lub wejscia B us ta m a na, jest prze l icz~ 
alkies P402 i zespolem brasek pol<lczonych z wyjaclami wzmacuiaczy 
H2. 

Dla ustaelenia prael^zaika P402 jak na schemacie poziom "1" doaro- 
vadzony do ukladu mnoznika czestotliwosci powoduje podwajanie czt- 
stotii vosci 5 MHz z generators wzorcoeego, Czi'stotliwoi'C 10 MHz podawa- 
aa jest na gaiazdo S /£l/ i poprzez braakp Bi na uklad podstapy czasu 
gdzie dokonuje si V podziai cz£siot li wosci 10 MHz w stosuaku dziesi^t* 
ciyin 1 MHz t 100 kHz ***** 0 f G 1 Hz* 

Sygnal z wejscla A poprzez wzroacniacz A przcdost&je sly dalej aa wyj ~ 
scie bramki S3, 

01a ustawienia przel^cznika P402 w pozycji przeciwnej jak na schemacie 
poziom M 0 M /masa/ doprowadzony do ukladu nmoztiikn cztfstotliwose i powodu** 
js «yl(|czenie podwajania i cz vstoi li wosc wz ore ova 5 MHz podawann jest 
na gniazda f^/Gl/ a takze poprzez bramki 81 na uklad podsiawy czasu 
i-dzle dokonuje sip podzial cz vsiot ii rose i 5 MHz \v stosunku dziesi£tnym 
500 kHz, 50 kHz ****** 0 t 005 Hz, 

Sygnal z W£jsei& 8 poprzez wzmaeniaez B 1 z a warty w tym czloaie przed- 
llczaik dzielKy czvstot li wosc wej»ciow 4 przez 2 przedosteje siv da- 
le j na wyjscie bramki BJ, 

Dla usta wienie przel^czaika i w pozycji jak na schmacia /H» itlAi*:/ 
ay gnal mierzony z wyjscia B3 podawauy jest na wejscie bramki 82, 

F© zal jczeniu zasilania sietiowego pojawiaj;} siv napivcia zasiiaj*ice 
wszyetki t uklady przyrz^du* W momencie pojawienia siv napivcia o czv- 
atot it x’osci vzorconej f “uklad iniejowania pomiaiu po wl^czeniti zasi- 
lauia” zeruje caly uklad i ui uchamia pierwszy pouiiar / przel dezni k 1 2 
/ 1 5/ w polozeniu WzlW N,/, 

Na wejscie bramki Bi podawane impuisy o cz Vstot ii uosci wzorcourej f f 
poziom logiezny f, 0 M z wyj&cia U przerzutnika Hi oraz- poziom w l” z 
wyjscia przerzutnika L»2* 

Pierwsze dodotnie zbocze przebiegu impulsowego o cz vslotii wosci f 

w 

ustawia przerzutnik Dl w stanie (( = 11 1”* 

Powoduje to otwarcic bramki Bl # i'rzy otwai tej bramce Hi dekady liczice 
ukladu podstawy czasu zliczajfl impuisy o cz Vstotli wosci wyiwarzajdc 
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l i j 9 / 

na wyjsciach iiO ~ 05 more owe . odoinkl czasu 10 / f • 10 / f na 

wyj^ciach 10 MHz 100 Hz wzorcowe ezestotli wosci V""V« 

©raz na wyjsciu Y impulsy w momantach konezenia alt wzorcowych odcinkov 
czasu. 

Na we jsci o bramkl B2 podawane impulsy ze wzm&cniacza A l«b B poprzez 
braraky By oraz poziom iogiezny lt 1 #l z wyjscia i| przerzutnika 02 i poziom 
logiezny lf O M z wyjscia Q przerzutnika 05 , Po uplywie czasu 10/f^ od 
chwili zmiany atanu przerzutnika 1)1 dodatnie zhocze z wyjscla K 1 MHz 11 
ukhufu podstawy czasu zmionin stan przerzutnika 05 otwleraj*ic brarnke B2. 
Prze* otwart^l bramkl B2 impulsy z wyj^cia foramki 83 podawaae s«| oa wej£- 
cie licznika* Przy pracy z automatyezaym wybieraniem zakresow sekeja 
AUT. przelicznika Pi powiana by£ ustawiona w pozycji wcisni£tej« 

W momencie gdy lieznik napelai si £ do stanu 8000 na wyjsciu B licznika 
zmieni si v' stan z M 0 M na "l 1 ** 

Wyjscie 4 przerzutni ka 1)4 ustawione zostaxiie w stan 11 1* 1 otwierajqc dro- 
gv p rzcz biarnkv NANI) dla impulse* z wyjscia ¥ ukiadu podstawy czasu* 

Na wejseiu CM przerzutuika 1>3 pojawi si £ impuls po uplywie 10^/f ^ 10 8 
lab 20 s/ od otwnreia bramkl Bl o lie wcze&niej nie wyst^pi dodatnie 
zbocze na wyjsciu Z licznika. Spowoduje to zmian? stanu wyjscia Q 
przerzutni ka D 3 z ,, 0 M na M 1 H . Poczynaj^c od tej chwili pierwsze dodat- 
nie zbocze z wyjscia u i MIia M ukiadu podstawy czasu zmienia stan wyj- 
*cia «i przerzutuika B2 z **t" na ,s 0 ,f zamykaj^ce bramkl Bl i B2. 

Stan licznika, ktory jest wyniki em pomiaru zostaje przepisany do pa- 
mi rci. i wyswi etlony na wy^uietlaczu* iipuisy pojawiaj^ce si£ przy koioj- 
nych tyiuych zboczach bramek czasowych s*| zlicxane w ukladzie sterowania 
i s!uz$ do identyf ilcacji pozycjl kropki dziesi?tnej i mi ana wyniku* 

Szczegdlowy ©pis schema tu ideoweg© 

Schema t ideowy pi zedsta wiono na rys. SH -6043*596 

Pokazano na aim realizacjv* uk!adow«| schema tu blokoweg© /rys. 3/ zgodnie 
z opi sent przedst iwionyrj w pkt. 5*1* wzxnucniacz A f wznmcniacz B i wyswie- 
tiaez na rys. SH -684 3- 596 przedstawlono w forrnie blokow, Szczc* 

golowe schematy ideowe tycU blokow pokazano na rys. SB-5d43*59<l% 
SB-5843-599 i SB-5843-597# 
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5*2.1* Wzmacniacz A 

Schema t ideowy wzmacnlacza jest przedstawiony na rys* SB«5843~598* 
Uklad montowany jest na w plycie glowar j ! *. Ski ado wa przemleima sygaa- 
iu z gniazda BNC VEJ&CIE A /5/ p© przez dwojnik Hl t Cl t U2 f C2 dos~ 
taje si$ na diodowy ogranieznik amplltudy Ul - 1)4* Tranzystory wspol- 
pracuj 4ce w ukladzie wtornikow zapesmiajf* duz4 rezystancj? wejsclow<| 
wzmacnlacza i poprawne warunki mysterowania szerokopasmowego wzraac- 
niacza rozaicowego ICt. 

Tranzyster T3 jest oleweutem wykouawczyai ukladu autowa tyczuej reguia- 
cjl wzmocnlenia* 2 wyjseia /3/ wzraacnlacza ICl sygnal wchodzi na ba- 
z$ tranzystora T4 pracuj go jako wtornik* Diody D8 I D25 zapewniajii 
przesuni£cie napi^cia stalego o okolo 1 f 2 V # Tranzystory T5 i ?6 
tworz^ uklad Schmitta ze sprz?zeniem przy poreocy diody DIO* Uksz tal~ 
towany sygnai z wyjscia Schmitta poprzez wtornik zbudowany na tranzys- 
torze T7 podawany jest na wyjscie WY wzmacniacz a* 

Elementy H2? f KlO* K? t C5 f C7 tworz?$ pftig ujemnego napi vciovrego 
sprz?£enia zwrotnego, kt&rej zadaniem jest utrzymanie staiej wartoscl 
napiecia staiego na hazie tranzystora T5 # Wartosc tego napi^cia mot- 
na regulowac potencjome trees 22?* Sygnal z emitera tranzystora T4 pod- 
dawamy jest detekcji amplitude wej /C21 1 €22 1 € 23 , Dll » 09 / a nastyp- 
nie podawany jest m uklad regulators zbudowanego na wzmacniaczach 
operacyjnych IC2 i IC3* 



5*2*2* Wzmacniacz B 

Schema t ideowy wzmacnlacza jest przedstaviony na rys* SB-5843- 599 f 
Uklad zmontowany jest na oddzleinej plytce drukowanej i umieszczony 
w oddzleinej obudowie ekranuj qcej* Skladowa przemieuna sygnalu z 
gniazda BNC WEjSciE B /6/ po przej£ciu przez ogranicznik na dlodach 
D301 - 0304 wchodzl na wejscie /n&ika 5/ pier wsz ego z zespolu trzech 
wzaacniaczy roznicowych ukladu sea lone go IC 301 * 

Wej sc l e pier wszego wzmacnlacza /niika 3/ pol^czone jest z wejsciem 
/n6tka 13/ drugiego wzmacnlacza rdinicowego, k tor ego wyjscie /nozka 
15/ pol.*|czone jest z wejsciea / n£tka 9/ trzeclego wzmacnlacza rdznico- 
wego, ktory dzi?ki sprz^zeniu dodatniemu przez polqczenie noiki 7 z 
n6ik % 10 spelnia funkcj? ukladu formuj^cego Schmitta* 
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scte x r*6zki 11 daje stabi lizowuny pote&cjal potaryzacj! w&jsc 
wznmcsUaczy r6z/iUowych, %jscie /nozka 14/ & draglege stop^is wzsiac- 
niacza z emi t ei a tranzysiora wai a eleia&ntaai C399. i C 318 siaaawl 
de&ekier iaapiitudy sygnalo* 

Wziuactiiacz ope racyjny 1C 1. ^ zhlokotsany psj emno»cii| CJ10 stanowjL i i ltr 
dla skiadowej ziuiennej* 2 potenc jciaetra «320 pprewadzo&y j&si na wej- 
scie inwersyjue /nozka 2/ g napi^cie odniesienia* 

liklad scalony !C 30 > pracuje jako koniparatar m*pi?cia odnl&sieftia i na~ 
pi vela z detektorem wprow&dzonego aa jego vejseie Ale od'eracaj^ce 
/nozka 3/. <>y j*cie komparaiora pol^czotie j&si z wejscie*3 1 owe At era 
K3U5. V.yjsc*e kompiit atora i Inwentera poi;|czotte poprzez oporaikl 
*002 i 301 z ogr nine zni ki era d30 1 - i>304 i regu£uj«i pr^d cgrainczaika 
w taki sposob # ze wzrost sygnalu pcvoduje z&miejszeaie aulas a wzmac* 
niaeza* 

Jest to wi tfc wzraacuiacz z ograniezniki &m i z pptl$ automatyezoej regu~ 
laeji wznsocnietua. Z wyjscia /nozka 6/ uklatiu ScHialita prze&jLeg prosto- 
Mtny wpi owadzoay jest na vejacie /n6zka 6/ przerzutiijLIw IC 302 dzie- 
IdCego prze/ ii cz^&totli ease vejsciow^* 

Z wyjbcia H /nozka 2/ sygnal e» pozlomach £€L wprowadzcuiy jest s*a bazf 
tranzystora T30l f z ktorego koiektora by gml o pozio&acfe TTL wprowa** 
dzony jest na »ej*cie bran Hi /n^zka V oktada sc a lose go IC 303 . Na 
ukludzie 10303 renUzowane jest pi a zei<|cza»io riraznosci dla sygnalu 
ze wztuac niac^a A /nozka 12/ iub wzrnac niaeza 8 / aatka k/ % zale£&osci 
o<! tet ‘0 czy ia wej tin SA znajduje r»l$ odpowiodata poziom n t H cay 
«u M # 



*3* Hkiad sietomnin. 

Hellenist iikla !u sterc? mi a przedstawf otto it a rysuaku **C z ^stosc i out! era 
aotoraa tyezny 160 MHz 1>i«.3V ff nr SH-6d33-5%* 

ilklad znajduje si y* n» plycie gionaiej* koaizszy opts dotyezy pracy 
ukindu stei o ania pr . pamiar ze cz pstotli wo-^ci przebiegu wej»ciowe«* 
go przy auto. uitycziiyft *yt>orze zakrifsw fkhivi&i AUT # przeidcziiika 1*1 
- weisnirty/ i przy % ^nrtrziiym sterovaiiiu bramki /przelacznik WtOi ~ 
wyejani vty/* 
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Po zali'lczeniu przyrz^du do sieci zasi laj ^cej /prxclitczjsik P3 - Bcisai?- 
iy/ nast?puje zasilanle wszystklch ukladow. Pojawienie sit napitcia 
0 czfstotll wosci wzsrcosrej 10 MHz na ndice 11 ukladu ICjk powoduje 
poprzez uklad deiekcyjny wpr mmdzenie tranzystoro T 13 w stan n&syce~ 
nla. Ujemna zbacze z koiektora iranzystora Tl 3 uruehamia uklad przerzut- 
nika aonogtabi Inego 1C 23 /nozka 9/» Generuje on lupuls zerujqcy uklad 
llcznika/lC29 # 23, 26, 27* 28 , 36 / uklad podstawy czasu /iC 3 - IC 13 / e 
licznik IC 15 , przerzutnik IC 22 , IC20, IC 21 . Czas trwatua impulsu wy- 
nosi okolo 0,3 s* Impuis zerujqcy ustawia stan logiczny ” 1 ” aa noi- 
co 11, 13 ukladu IC 19 oraz stan logic?. ay "0" na nozce 9» 1 ukladu 
IC19. 

Jadnoczesale zaswieci sit diod« 0202 inlurutuj^ca o rozpocz«ciu cy- 
kio pomiarowego, 

Po zakoacxeuia impulsu zeruj .|cc;go pierwsze dodatnie zbocze pr. ebiegu 
z genera tor a vzorcowego 10 MHz /ndzka 11 ukladu IC3V pouudujo ys.ua- 
at siaitu przerxutnika 0 / ndzka 11 ukladu IC20/, Xa noice 1 ukladu 
IC19 zmienia si? stan logiezny z ”0" tui "1" otwieraj4c hramk p Hi 
/1C19 niiki 1 , 2, 12* 1.3/ . Z wyjscia br statu 3 I iapulsy genet atora 
szoreoweg© f podawane s-\ an dzielnik czpsfcotli wos>c i ukladu pudstavy 

ff 

czasu /SC? nozka i%/» Ftervsze <iodatni e zbecze z wy*j*cia M 1 UHz n 
/iC 5 nozka 11 / ziaieaia stun legiezny «yj*cia Q ukladu IC 21 Atbika 9 / 
z * 0 * na **1 w otwi eraj *'tc bramk£ B 2 dla impulse* kierowanych zs tmaacnia-* 
cza do licznika, Gdy licznik nape Ini siv do stamx 08000 na nokfe 1 ! 
ukladu I€ 2 > pojawl siv* stan iogiezny ^powoduje to us ia wienie 

wyj^cia Q /ndzka 6 / przerzutullca 1 C 20 w stan M l ,f i otwarcie bramki 
IQk fn&zkl 4,5,6/ tak by mogia przepuszczac impulsy “l-O-l •*/ o cza~ 
sie trvaaia ok* 0*3 us / z try j^cia Y ukladu ICtV uozka 5 /• 

Pierwsze uje&ine zbocze z gyjscia bramki IC35 /nozka 6 / powodttje iisla- 
wienie pozlomu loglc/nego f, 1 M na wyj«-ciu y /nozka 12 / ukladu ICI 5 * 

2 opoinieniem okolo t 0 /f^ us pojawi &l x dodatnia zbocze na wojsciu 
CX /nozka 3/ ukladu IC 21 pouodujqc przepisauie stanu logirznego M 1 W 
z wejecia i> na wyjscle < 1 . Poziom logiczny U 0 M z wy.jfccia /nozka 6 / 
ukladu IC21 zamyka bramki Bi /ICi 9 nozkl 1,2,12,13/ oraz bramki 02 
/XC 59 a 6 ikl 8,9,10,11/, 

/ttiana poziouu logieziiego z ,, 0 fl na M i M na notice 2 ukladu IC 23 urucha-* 
win przerzutnik muuostabi lay giuieruj«|c impuis przepi ^ania 1 a forma- 
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eji pomiarowej do pami?ci /i€ 2 y « IC 35 / S Z aozk i 4 uktautt ICE 3 dodai- 
nie zbocze iapulsu /zboczo koucz^ce impols pr^epl&aiiia/ po&iane przez 
przel Reznik P2 na nozk? 10 ukladu IC23 ©rtichamia pvzerzutnik none** 
stability generuj^c tmpuls knsot*$nia # 

l nozkl V ukladu IC23 poprzcz. bramkp IC35 /oozki 1*2*3/ ded&l&l 
inpuls poaawany jest na wejscie CK ukiuid&w IC 29 - IC33 # Powoduje cu 
przepi saule slam* dekad do ukladu puuti&ci i wyswi eiieni e wyni ku* Tea 
sam impuls pedawany na C*3 na plycie tyinej sluzy do urucho&ienife wydru- 
kti wyniku poniard pndezas w«polpracy przyrz«piu z drukark^* 

Natomiast impuls z nozk i 13 IC23 podany itu nozki 4 t 13 ukladu IC 16 
pouoduje przepisunie do pamigei informaeji e pozyeji loflpki dales! £t~ 
nej* miania / nozki $*9*10*11 t l6 1 ukladu ICl6/ oraz przepeinienlu 
/noika 1 T * 1 5/ , a podany na aozk*? 3 VC 37 powoduje wpisanie Siam* Q na 
artce 5 ukladu IC22 podanego przez Tl-V jako A 6 na wysurietlacz* 
Wysvietlaniem kropki dzi esi t incj /Kill, 02/ steruje logiezny uklad 
kombinacyjuy /ICl7 f id, iy f 35 /, 

Informacji? o pi zepelnieisiu llcznika jest dodatnie zbocze na notse 
G ukladu 1C i’owoduje ona ustawienie sfcamt loglcznego • l t M na nob-* 
ce 9 ukl adu ICS 2 * Informacja ta jest v momencie sakonczeitia pomiaru 
przepi sywana na wyjscim 14 * 15 ukladu ICll6# 

Od moment u otuarcia bramki fil Lisznik w "GkladzLe pod ala ay czasu 11 
zlieza impulsy z generator** ez?stotiiwosci wzorcowaj f • Katde ujeaitc* 
zbocze iropulaow po jawtaj ^cyeh ai i na vyj^eiu / noz ka 5 / aultlpleksera 
ICiV powodu je przesta wienie lieznika IC15* iezeli braaka IC4 /i\&bkl 
V * 5 >6/ jest o t war i a to pi er wsz e po j a win j si £ u j esme zb osz a z wy j «* 

scia \ muitipleksera 1C 1 ^- spowoduje ustawieni © wyjscia h. /n&bkn 12 / 
ukladu TC 1 3 w strut n l e< a wi.c przy^otowani a ukladu do zakonezenia po- 
Qiiaru. ^ tan iicznikn IC 15 na wyjsrinch d f 9 f 11 jest za&zyfrowany I af or- 
o auuterzc zakresu wybranego autoraatyeznie a a mianle i po- 

io/cniu kropki dziesi ytne j« 

IVzy automatyeznym wyborze pod2akresu jezeii po rjplywie 10 ^/f sekund 

w 

od ebvili rozpocz ‘tda pomiaru na nozee 6 ukladu 1C 20 ilie ttasti|pi zn lia- 
na poziomia z ^C*- na ,, 1 H to cyfcl paaiiarony zakonezony zostanle dodat- 
niis zboc zem impuisu na nAice 4 ukladu U 3># Trzy pr*u;y r^eznej /weisnip- 
iy jeden z szesciu klawiszy 1 kdz — 0 # 01 Uz/ cykl pmuiarowy kouezy 
ujernne zbocze impuisu na ttdzce 5 ukladu IC17* 
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W pozycji "Kontrola" przel*|czitika Pi przy vci&ntfftym jedtiyn % klawlszy 
10 MHz - 100 Hz odbywa ai£ testowanie poprawnosci pracy przyrzqdu* 
Przez bramk? B2 na arejscie llcznika /itdika 1 ukladu IC20/ po da wana 
jest fala prostok%tna o dekadowo dzielonej cz v‘stotli wosci vrzorcowej 

V 

Przy testovaniu wskazanle wysaiotlacza powlnno bye zgodne z wartos- 
cl% czeatot li wosci oapi sane j przy aktualnle weisaiftyn klawiszu 
przelqcznika Pi. 

Jeieli na 2yczenie odbiorcy falomierz wyposazono w enia^do drukarki 
to vprowadzeoie na gnle^dzie G6 34 zgodne z opisem podanym w Tabeli 1 . 



Tabela 1 



Nr 

stvku 




Oznaczeaie 


1 


2 


3 . — 


1 


A1 




2 


B1 


pierwsza najaniej znaczqca cyfra 
wyniku 


3 


Cl 




4 


01 




5 


A2 




6 


B2 


druga cyfra ay&iku 


7 


C2 




8 


D2 


' 


9 


A3 




10 


B3 


ti/ecia cyfra wyniku 


11 


C3 




12 


03 




13 


A4 




14 


B4 


czwarta cyfra wyniku 


15 


C4 




16 


04 




17 






18 




mass elektryezaa 


19 


0 


/WO 11 - przepelni eaie/ 


20 


A5 








21 



1 


<» 

I .** 






21 


0> 


; *,i ' < 

I 


c> 


23 


D5 


2*f 


aG 


£5 




26 




27 




ay 


KHl /*‘l 


29 


KK2 /"I 


30 




31 




32 


Hz /"I 


33 


IJIz /"I 


3* 




36 




37 





pi ala cy fra wyalku 



as; as bn cyfrz wyoiku 



** swi 



fed si ? kropka /KH 1/ 



on a no list/ 
ruin no kHz/ 



Tabela 2 obja^nia zurlqzek ai \‘dzy aumerea zakresu a infora^ej^ 
*awartq w h» tach KHl t ki!2 f Hz, kHz na gnio^dzia Gfe» 



F:*be la 2 



Nr za- 


/.ukres o ro/dziel- 


Hi ty 


ua gnieidzla Q6 




ki « su 


czobci po&iaru 


Hill 


KH2 


’ — 1 

Hz 


kHz 


I 


1 kHz 


0 


0 


0 


1 


2 


100 Hi. 


■HI 


0 


0 


1 


3 


10 Hz 




1 


0 


1 


4 


1 Hz 


B 


■QH 


1 


0 


5 


0,1 Hz 


i 


0 


1 


0 


6 


0,01 iiz 


0 


1 


1 


0 






















5*2.4. 'Jfyswletlacz 



Scbeaat ideoay "wyswietlacza" przedstawiono na rysunku SB -584 3 -54?. 
Uklad zwoutovauy jest tu> dwoch piytach - plytce «y&ai«tlacza i plytce 
dekadera. Blok oyswietiacza zaaiocowany jest do piyty czolowe j przyvz$» 
du. Inforuacja a wyniku pomiaru zapamipiaaa ® ukladach IC29 ~ IC33 l 
IC37 znajduj^cych sip oa plycie glowrnej przekazy wana jest do dekode- 
ro« IC101 - IC105 i do JC106 a na^t v*pai e vysvrietlana na wska^nikach 
20 2 - tt’206 i ii’201. 

Gdy w ptmkcie D wyst^pi staa "O'* wteuy swiec^ sip cyfry wska-'nikow 
tf202 - >‘206 i sskuznik pt-zepeluienia 10. 

Gily v pnukcie D syst^>i stun "I’' I a pwakcie A6 stan "l« vvtedy swS s- 
*U cyfry wskaiaikdw ><201 - .*206, 



5*3. koastrukcja 

kozai eszczeai* poszczagolnych plytek drukowanych i wazniejszyr.ii 
podzespeldw pokazan^ na rys, 4. 
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6. 2i,l22-fZi3C£252-£!J2l!22Si££ii*i^25Bi2£S£25i!2«S5Si!!5i«Ei;SXE-35!l 



6* i. Ogoine Jj;iX c £2 e _£^£Ei22i2£ii 



PrzyrzJ|d naleiy do piervszej grupy odpornosci aa warunki kiiaa tycztte 
1 mechaniczne. 

Przyrz^d jest przeznaczony do pracy w pomieszczeniach zamkni ttych t* ou- 
st £puji|cych waruakach: 

a/ temperatura ♦ 5 • +40°C 

b/ vilgoti4i>sc wzgtcdaa 20 - 80 % przy 30 °C 

c/ ci^nienie atmosf eryczno BO - 106 kPa 



d/ ityti zjTnaloscua udary 

irielokrotne zgodae z normal 

PX-73/K-04550 ark. 05 



Jezeli przed rozpocztciem pomiar6w przyrz^d znajduuai sit* w warunkach 
rotai<|cych sit od podanych «r punktacli a* b to mozaa go wl^czyc do 
sieci zasiiaj^cej dopier o po 1 2~godz i line j reklimu tyzac j i • 

U r ej«ci© aapitcia pomiarowego jest wejsciem ni esymetrycznyro z jednym bie- 
gunem poi^czonyia z mas 4 elektryczn^ przyrz^dtt /r.iasa elektryczua przyrzqr 
du poiijczona jest z zestykiem uzieaiaj^cym sznura sieciowego/. W zwiq- 
zku z tyiu jedna zyia kabla doprowadza j 4 cego naplycie pomiarowe zawsze 
jest z wart a z ma»4 elektrycznt| przyrz^du. 



6.2. Przepisy hezpieczeastva obstugi 

Przyrz^d raa piervszct kias? ockronnosci zgodaie z <iori&4 PN-&4/T-0C500/05, 
Przyrz^d wypoaazony jest w trojprzewodawy sznur sieciowy. Jedeti z przo- 
wodow /tolto-zieiooy/ zapewnia poi^czeaie obudoiry przyrz ;du z bolcem 
uzieaiaj^cya w gnieidzie sieci owya. Przy korzystaniu z gniazda siecio- 
wogo bez bolca uziemlaj ;|eego nalezy przyiz^d uzieisi6 korzystajcfcc z za- 
cisku ochroanego na plycie tylnej przyrz^du. 

Przyrz^d oie vnosl zagroteu typo: pr oral eni o want e mikrefalowe ani 
promieniowaois jonizacyjae. 




Przyrz«id 1 abryu^nie prz y si o feowauy jest do zasi iania % sieci 220V # 

W przypadku uszkodzenia przyrzstdu, wymiaav bezpieczaikow oraz vys u- 
niv'cie chassis z obudony nalezy przeprowadzic odi^c^aj^e przyrz*|d 
od sieci zasilajvcej przez ryj^cie sznura z sieciowego gniazda zasiiaj%- 
cego* 



7 « P r z j£ go t o v. a n i <* p r z v rz id u ci o pr a c y 

J e/As i i prz od tiruchomieuieiu przy rz*|d znfljdowai sitf w warunkach r6ini«|cych 
sit od vynienionych w punkcle b*i. przyrzqd powiaiea przojic 12 godzinay 
Oki es rekUuiatyzacj i . l'rzyrz4d ooze byt przy stosowany do zasilaaia lutpi S- 
ciem ztiamion 110V. Vs colu przystosowania przyrz*|du do zasllanla z steel 

o napivciu 110V ualezy* 

taz au ral . , 

- przy wyj ytej wty cz c &/z!% si 1 a j ego z galazda sieciowego zdjq& oslou? 

gorni> obudowy, 

- korzystajijc le schematu moataiowego A~5&4 3-559 usua^c pot^czeaie nL?dzy 
koucowkami 2 i 3 transf ormator a. 

Pol«|czyc ze sob«$ koucowki 1 z 2 oraz 3 % 4 . 

- wyia&eaic wkiudk? topikowi| aparaicw*$ B| /315 ®A/ oa B2 /b30 «A/ , 

Salozy iakze zmienic na prz>yrz%dzie ozaaezeoia napiv*cia zasiiaj^cego % 

220 V aa 110 V. 



d, Obstuga przyrzqdu 

d.t. Przy goto ura oie do pomi«irow 

Przyrz«|d jest gotowy do uzytku bezpo&redaio po zal 4czeniu aapi^cia 
sieciowego I aie wyrnaga rzastt na nagrzanle siV i ustaleoie wartmkow 
pracy. 

Ahy przygotow&c przyrz^d do pracy nalezy: 

- sprawdzic czy zaiozona jest wlasciwa wkiadku iopikowa aparatowa* 

- klawtsz wyl;|cznika sieci 1 ustawie w pozycji wyl ^czonej WYt. 
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* uziemid przyrzQd agodnte a paaktes* 6*2* 

« przyitfcGzyl prsyrz^d do alee! »ftsilaj$c*j ' sa paeae* asmira alaciowa* 
go 18 9 

- actan^c jwiowis* *'8ie6 M 1* 

vo pi *yrzi*du motna |>©dl*|czyc ursqdaaai© drwkoj^ca wy&ik postiaru* 

Powims© cno by* poisons a ez§ stoic Itmi er aeas awtowatycawya typ 
PFL-34 popraez gsiiazda 13, i 19* 

8,2* kotitrola dokladaoici 

Sprawilzetiie cz^atotiiwoicl gaaaratora c«9»totllwa#€i mor** 

cowej polega m* podl%czenitt da piiazda 12 W f wzorcowego ca?&to&clo~ 
sai^rza z oatawlonym caaaaai ©t ware la bramkl iia warteAc 16 ®* Uiyty c&v £ £t©*~ 
$i oral era powiai#n aapetmla* pettier ci^iUtHioici t bl^deai silo przskra~ 
czaj^cym 5 *10*“° /rap. stoic loaf era K& 20l6A/« 

Wekaaanla cx*>8to&cioiaier«a pawl nay wy&eai * t 
dia pal otmi* pr?,&l^c^nikm 7 w peaycjt tf&I&€X£ A 
106060060 5 *0 -If. 

dia peloieitia pr&eiHe&nLka ? * posyoji W&JidM B 
36000000 +, 2*5 Hz 

Afcy aprawdalc dokladuos* pomUru wlaanej azgateillwoiei vaercowej nals« 

«* y staid* klawisa l k w pe^ycjl kOMfkOLA 

- «ybl©raj<|ci prael%can1klM 2 |i|aUtUw9«€l ttaereew^ ad 10 ftftU - 100 MHi 
sprawls i£ v ©ay wskazania wysitietiesze s*| aged as * warto»cl$ wyhraaej 

ki aw* assn ©sestotll waici a dskisdasde! % jt 1 A* Sftatsdm miej^cw* 

Sprawfizanie wykana* dia ©bydwtt puleisd prasl^eaatk* ?* 

8*3* Dokoaywaid a pomiardw 

Przyrzifd mierzy cs^stotUvoH ftapigsie praytofceaege da*. 

- wajBcin A w zakreeia ©d 10 Ha ** 5® 

- wej&cia B w zaktegie ©d 10 *81* ■* 160 Mila* 

0.3.1. Pemiar czpatot 1 i wo&c i z automatycsnym ^ybaraa zakresu 




3 * t* !• 2 wojiole A w 10 Uz - JO MM* 

- frtilfttitik ? ssiswlc w pwssyejl ft&ASCil a 

« ktsviss 15 *f8M©WA?Ud BHAHK4 sstr.vil * p*«ye:$ 1 WEWM* 

• kla tries % »si*w4-4 , 1 ? pezycji MWM 

- fctiat-M 3 Mtsrtk * pozyejl AWT. /set *«%£/• 

Z* sMSsw sekrssiw prsy wyi>er&« ®yit|eaony Jest sa- 

fer#* s r«slsi-*l«i*4*4% •d.?*y-tk I,«J its* 

hpsy aMl w wt pszays . sobers* ?afer«8<w usysfeuj s e* p sypcialeais pals 
*4 &Q§4) de 79999-* syjkfchies xsfetesw pier was «g« ®d 
«r» Ss 4* 7999.9 8*. 

0. 3. 1.8. A Models B v zskrezie 40 4Uz - iSO Mite 

«• pr««i%8*#lk 7 w f««yej i WSJ^CIE B 

HiwMto .|i«4<|t»iiikl jsk w tmtikete 0. 3.1,1. 

■'■Mtofrim *&i »imm%y***i* sskre* • ra*4sleics#&ci odczyfcu 1 kHz i 
kijntm j e &4V Mfjp#iiti#*i# pels edotytoerge sd iOOOC ttllg do 100000 

6,3,0* BswUr s*f«tstlijM*£et * rpsssps- syfesrs* -s«iur.ts4« 

0.3. 8.1. 8. «s$4ei* 4 * s*fer*#t# 40 ti* - 50 ;*£** 

- pr-»sl%B»sik 7 # peeyo’li 'WEAlciu A* 

- ki#«£-*x 15 4*8*W4«S Bk4HKi * posycjl mm* 

- % * ffcNp*44 MttlAS 

& 

« sgkrsd s#ir*# fetaksjite sdpswisdBl sissies .grssHessifca 8 

% sstffcssfd r#*4zi#l*z0S<£ paotaru maim wysierac ssferesy sltfksssj 
. r*g4*i«4ss«4*.l* . 4 ssmw.ro t # wy. sts|p1 sat a ,,-jsnakfcs*#i eni a / 4 si ec 4 si? 

life 4®/ swtlsty i»»ipte4, is. sya#l«iia«y .syslfc »t« sssis^a jodnej 
l#fe fc&ifcs «s3k®r4*4*3 •****» %®yek- 

, ■ "'* <f 

%eMtHiie pels odasy tames sssisra alp •<**4 «0 do 195999 * pe prss- 
iMNW»s«Elit. p»j 8 «s » *«i llosniks' 199999 sapaia slf *sNf»ii #►— prss- 
pssssliNpi* 40 I. odesyt tesAcssyefc eyfr austere si? s sskresta ed 00000 
4» 99999 I o» ssjamisl.1' eyfrs s wipcej smezitcyeft Jest pose odcsyte*. 




m 



9*3* 1*1. Z wyjscia B w zakresie 10 MHz ~ 160 Miiz 
- przel^czaik ? w pozycjl WEJ^CIB B 

Pozostate pr /el^cziiiki ustawic jak ur ptmkcie ^3,2.1. 

■•Vypelnieaie pola odczytowego zawiera si? od 10000 do 199999 a P« 
przekroczeui u pojemaosci licznika 199999 zapala si? wska^nik ■ 
przepelni enio 10 i odczyt koucovych cyfr zaviera si? w zakresie od 
00000 do 99999 i co najmniej 1 cyfra z witfcej znacz«*cych jest poza 
odczy t 

a. 3*3. vispolpraca z drukark * /wyposaieiue dodatkowe/ 

«. y,cisn4C klawibz 15 STEftOWAXIk BUAMK 4 ZEWX« 

- podi^exyc drukark? do guiazda 13* V* i 19# 

Zalezuosci czasowe mi?dzy sy&naiaml SfAkr UUUKAtvKI i STBIIOWANIB 
BivAMKI pozakazno na rys. 5* 




ky®* 5 
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9# Konser wac^a_l_nagra^_£r zyrzijdu 

9,1. Spos6b uzyskiwania dostepu do wngtrza przyrz%du 

Przed przyst^ptenlem do denontaiu przyrz^du naleiy ©dl%czy6 aznur sie- 
clowy od sloe i zasilaj<tcej. Odkreclt 2 wkrety znajdujfjce sie od apodu 
obudowy w czpscl tylnej, co pozwoli na wysuat tfeie do przodu wewavtrzaej 
kasety wraz z plyt^ przedni f* i tyln^ przyrzqdu, 

Wewnetrzna kaaota oalonl eta jest gornq l apodal ^ blacky ekranuj<tcq, 

Kaida z black jeat mocowana do bocznych ramek kasety czterena wkretami. 

Po zdjffciu blacky ekranujqcoj gdrnej dostgp do plytkl drukowanej wzrnac- 

tiiQcp wanycbl , 

aiaeza 8 uzyakuje ale przez zdjecto pokrywy gornej l epadnTefySpFezyfl- 
cle do obudowy bocznej wznacnlacza B, 

Cale pudelko ekranuj^ce wraz ze wzmacnlaczea B moina odokylK: od pozycjl 
atalej o 90° lub o l8G° dzleki czemu uzyakuje si? dobry doatep zarowno 
do elenentAw znajdujqcych ale pod pudeiklem wz.aacnlacza na plycie gldwaej 
jak 1 do plytkl wznacnlacza B od atroay elemenfcow 1 od strony druku. 

Blok wyswletlacza pozwala slf odchyllc po odkr econiu 2 wkrptow mocuj%-» 
cych go do plyty przednioj przyrz^du. 



9, 2. Korokcja przyrz^lu 

Zaleca ele przeprowadzenlo korekcjl dokladnoaci w odst epoch rocznych, 
Ustawlonie punktu pracy wznacnlacza A: 

- doprowadzl^ na wejAcie wznacnlacza A nap 1 eel e alnusoidalne 100 mV 
0 czgstotllwoscl 10 MJIz t 

- na wyjaciu wznacnlacza /onltor tranzystora T7/ podl%czy£ ofiecyloakop, 

• ustawll potonc joraetr 827 tak, aby na oacyloakoplo uzyskaC przebteg 
prostok^tny o wypalnlonlu 0,5, 

Ustawlonie wznacnlacza Bs 

Ustawlonie poztonAw TTL translatora BCL/TTL zbudowanogo na tranzystorze 
T301 wykonaA naat epuj ijcei 

- doprowadzl£ do wajAcla 8 naplpclo alnusoidalne 100 nV 0 ozestotllwoAci 
100 UHz 
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- doli^czyc do kolektora tranzystora T 30 t przez Bonds oscyloskop o wejsciu 
etaiopr i|dowym i o paAmie przenoszonyra ^ 100 MHz, 

- ustawic potencjometr U314 tak # aby dolne sajzyty przebiegu znajdowaly 

si v na poziomie bliskim 0 - 0,2 V a nastSpnle zwivk&zajqc cz vstotli wosc 
wejsciowii do 160 MHz skotygowac poteac jometrem K314 tak aby uzyskac 
najwisksz^ czulosd, dXa ktorej czestosciomierz PFL-34 jeszcze popraw- 
aie raierzy, a nastppnie powr6ci6 do cz pstotli woecl 100 MHz a takie 
na czsstotli wosclach nliszych a i do 10 MHz sprawdzil czulosd i eweatual- 
nie przepr owadzld koiejnq korekcjs poziomu pot one jometrem B314 # 

0{U<|czy£ sygnai od wej&cia B t ustawic za poraoctj poteac j ometru U32G/ 
nupitfeie 4,3 v na n6ice 2 ukiadu aoalonego IC304* 

9.3« Sprawdzeaie napi?£ 

9t3»1# Wzraactiiacz A 

W label! 3 podano wartosci uapi stalych w wybranych punktach ukiadu 
wzglsdern masy, bez sygnalu na wejsciu wzmacniacza* 

Tube la 3 



Trarizyetor 


Oznaczebie 


eiekirod - rtapiScia w V 


E/S 


B/C 


C/B 


T1 


0,75 


+0,1 


4,0 


T2 


0 


0,70 


4,9 


T 4 . 


2,6 


3,3 


5,4 


T5 


0,4 


0,5 


3,0 


*6 


0,4 


1,2 


0,7 


T7 


-0,1 


0,7 


5,7 


Ttt 


5.7 


6,3 


10,1 


T9 


-5,7 


-6,3 


-10,4 










IC2 n6ika 3 


mam 






IC3 n6tka 6 


HSEtfll 
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9,4. Wskazowkl dotyczq.ce lokalizacji uszkodzen 

Lokellzacj y uszkodzen na podstawie objawow ziej pracy przyrzudu 

oraz pomiar6w w ukladzie naleiy wykonaS w oparclu o BCheraaty ideowe ukla- 

du elektrycznego 1 opls dziulania przyrz%du podany a punkcie 5« 

Zaleca alt? aby noprawy przyrziplu byly wykonywane w uprawnlonej przez 
producenta komorce sarwiaowej lub tei aby byly wykonywane przez osoby 
zawodowa przygotowane do napraw elektronlozaoJ- apar.atury pomiarowaj. 



10. Sprawdzeni e_atanu_techuiczaego 

Sprawdzeni e stanu technicznego polaga na przeprowadzeniu kontroli doklad- 
noscl wskazan wg punktu 8.2. 

Ponadto naleiy sprawdzic poprawnoic pracy wzmacnlaczy. 

W tym celu naleiy podacs 

- na wejecle A 

przebleg sinusoidalny 20 bV o czystot 11 wo&cl 10 Has - 30 MHz 

- na wejscle B 

przebleg sinusoidalny 50 mV o cz^stotllwo&cl ,10 MHz - 130 MHz 
przebleg sinusoidalny 100 mV o cz^stot llwoscl 130 MHz - 160 MHz 

1 sprawdzic poprawnos£ wykony wany ch pomlar6w 
11 # Przecbowjfwanl e^A^transgort 

Warunkl skladowanla l transportu powlnny by6 zgodne z PN -d 5/T -06 500/08 • 
Po skladowanlu lub transporcle wzorcowanle naleiy wykona£ wg punktu 8.2* 

11.1. Przechowywani e przyrz^iu 

Poml eszczenla do przechowy want a powlnny by 6 czyate l wentylowane w 
spo*6b wymuszony oraz wyposaione w termometry l wl Xgctnosclomlerze 
powietrza. 

Powlnny takie zawiera* jak najmnlej zanleczyszczen korozyjnle aktyw- 
nych /dwutlenek slarkl v chlorkl/ zgodnle z pkt# 3*2* 

Tabllca PN-81/M-42009. 
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Przyrztpiy raogi* bye przechowywane w opakowaniach transportowych, jeieli 
okres tch skladowania aie przekraeza 6 mieeiccy* 

Waruaki klimatyezae przechowy wuaia; 
w opakowanlu - 

- temperatura wewa^trz pomieszczen 

- wi lgotao&c wzgl^dna 
bez opakowania - 

- temperatura 
wil got nose wzglv*dna 



- 40°C 



00% pray temperaturze 35° c 



10 - 35 C 

00% przy temperaturze 25°C 



11*2, Transport 

Przyrzctd wymaga ostroznosci przy jego przeaoszeaiu. Maze by£ przewozouy 
dowolnymi srodkami trunsportu, wo lay mi od zaaieczyszczen pylarni wgglowy? 
mi f cemeutowymi tub i a ay mi t a takze sgresywaie dziaia j qeymi chemikalia- 
mi* Waruaki klimatyezae traasportut temperatura -25 - +55°€ * Przy 
traasporcie lotaiczym wymagaae s«| waruaki klimatyezae paauj^ce w kabi- 
nach samolotow pasa&er skich* 

Pozostale waruaki przechowy waaia 1 traasportu okres la PN-d5/T-06500/0U* 




iVYKAZ ELEMENTS# 

Czv'stosclomlerz automatyezny 160 MHz 
typ PFL-34 



Ozna- 

czeuie 


Dane techniczne 


1 


■ 

2 




V ly tka glowna 




HEZYSTOB MLT-0 , ii 5 Vi - 100 til>hm A, 'A/~ A -55/125/21 


R2 


'• MLT-0 ,25W - 51 Ohm /+5^/-A-55/125/2l 


U4 


" MLT-0, 25\1 - 7,5 kOhm /+5>/-A-55/l 25/21 


K7 


» . MLT-Q, 25» - 1 MOIsm /+5/*/-A-55/l25/2l 


HU 


" MLT-0, 25W - 4,3 kOhm /+5/-/-A-55/1 25/21 


»9 


M MLT-0 ,25# - 51 Ohm /+5;i./-A-55/l25/2l 


H10 


•' MLT-0, 25W - 1 MOIud /+.5/V -A-55/1 2 5/ 21 


H11 


" MLT-0, 25# - 1,5 kOhm /+5%/-A-55/l25/21 


K12 


" MLT-0 ,£5'W - 51 Ohm /+5/»/-A~55/l25/2l 


K13 


" MLT-0, 25# - 2 kOSuo /+5%/-A-55/1 25/21 


Rl4 


" MLT-0, 25W - 1,2 kOlua /+5/i/-A~55/125/2l 


H15 


" MLT-0, 25W - 10 kOhm /+5 , /»/-A-55/l23/ , 1 


Hl6 


" MLT-0, 25W - 150 Ohm /+5?*/-A~55/l25/2l 


HI? 


" MLT-0, 25W - 51 Ohm /+5?*/-A-55/l25/2l 


Hitt 


" MLT-0, 2jW - 2 kOhm /+5%/-A-55/l 25/21 


R19 


M MLT-0, 25# - 100 Ohm /+5^/-A-55/l25/2l 


1*20 


" MLT-0, 25W - 51 Ohm /+5%/-A-55/l 25/21 


R2l 


" MLT-0, 25’*? - 1 MOhm A 5^/^-55/125/21 v 


H22.H23 - 


" MLT-0, 25# - 24 Ohm /+5//-A-55/1 25/21 


R24 


" MLT-0, 25W - 51 Ohm /&5//-A-55/ 125/21 


R25 


POTENCJOMKTU TVP 082-0 ,05W - 22 kOhm-2 5/085/14 


H26 


HEZYSTOR MLT-0, 25# - 51 Ohm /+ 5-*/ -A-55/1 2 5/21 


R27 


POTENCJ OMETR TVP 082-0,05# -2g0Ohm-25/O85/l4 


R2tt 


REZYSTOR MLT-0 ,25# - 510 Ohm /+5"V-A-55/l25/2l 


H29 


" MLT-0, 25# - 390 kOhm /+5"'*/~A-55/l25/21 


H30 


" MLT-0, 25» - 39 kOhm /+5^/-A-55/l25/21 


R31 


" MLT-0, 25# - 51 Ohm /+5?»/-A-5 5/ 125/21 


H32 


» MLT-0, 25W - 120 Ohm /+5?»/-A-55/125/21 


H33 


" MLT-0, 25# - 390 Ohm /+5/i/-A-55/l25/2l 


R34 


" MLT-0, 25# - 330 Ohm /+5‘Z/-A~55/125/21 






H35 


REZYSTOR MLT-0.25W - 51 Ohm /+5%/-A-55/l25/2l 


106 


" MLT-0 ,25W - 68 Ohm /+5%/-A-55/l25/2l 


107 


" MLT-0, 25W - 330 Ohm /+5^/-A-55/ 125/21 


ioa ,io9 


" MLT-0, 25W - 24 Ohm /+5',i/-A-55/l25/2l 


K40 


" MLT-0 ,25«f - 510 Ohm /+5:'»/-A-55/l25/2l 


1141 


" MLT-0 ,251H - 51 Ohm /+5/-/-A-55/125/21 


1142 


" MLT-0 ,256 - 510 Ohm /+ 5^/ -A -5 5/ 12 3/ 21 


R43.R44 


" MLT-0, 25 W - 24 Ohm /+5%/-A-55/l25/21 


11 4 5 , H 46 


,s MLT-0 ,25W - 680 Ohm /+5/*/-A-55/l 25/21 


1147 


" MLT-0 ,25W - 2 kOhm /+5%/-A-55/l25/21 


1148 


•» MLT-0, 25W - 150 Ohm /+5iV-A-55/l 25/21 


1149 


PGTENCJOMETR TVP 082-220 kOhm -25/085/14 


H JO 


REZYSTOR MLT-0, 25» -1,5 kOhm /+5 V-A- 55/123/21 j 


1151 


" MLT -0 ,23A ! - 300 Ohm /+5;V-A~55/125/21 


H 52 


" MLT-0, 25W - 150 Ohm /± 5 %/ -A-55/1 25/21 


a 53 


51 MLT- 0 , 25W - 51 Ohm /+5%/-A-55/ 1 25/21 


K54 


" MLT-0, 25W - 1 kOhm /jt5%/-A-55/l25/21 


H55 


" MLT- 0 , 25 W - 15 kOhm /+ 5“»/ -A-55/l 25/21 I 


«56 


*’ MLT-0 , 25 tf - 56 kOhm /+5/u/-A-55/l25/2l 


a 57 


" MLT-0, 25« - 10 kOhm /+5%/-A-55/l25/21 


H58 


" MLT-0 ,25W - 510 Ohm /+5%/-A-55/l 25/21 


H59 


'• MLT-0, 25W - 180 Ohm /+5/i/-A-55/l 25/21 


1140 


" MLT-0, 25W - 360 Ohm /+5?i/-A-55/l 25/21 


H 62 -H 66 


" MLT-0, a3W - 180 Ohm /+5%/-A-55/l25/2l 


H 6 ? 


" MLT-0 ,25* - 2 kOhm /*5%/-A-55/l 25/21 


1168 


" MLT-0 ,25# - 180 Ohm /+5%/-A-55/l25/21 


869,1170 


" MLT- 0 , 25 W - 5,1 kOhm /+5?»/-A-55/l25/2l 


R?l 


" MLT-0, 25# - 2 kOhm /+5,“i/-A-55/ 125/21 


a 73 


" MLT-0, 25# - 36 O Ohm /+5tf/-A-55/l25/2l 


H?4 


" MLT-0, 25# - 300 Ohm /+5“/»/-A-55/ 125/21 


ct 


KONDENSATOH KCR-lB-N-3x8-l0-D-5O0-656 


C2,C3 


" MKSE-0 18-02 1 pF +20% 100 V 


C4 


•• KFl’m- 2 C- 8 x 8-220 nF-M-63-455 


C5 


" KFPm-2C -10x10-1 uF-M- 6 3-455 




3 



1 




2 




3 


66 , C? 


kondknsatob 


KfPf ~2F -6x6- iOn-Z-25-668 






ca ,09 


II 


0 *i/v « 100 JIF /16 v 






C 10,011 


it 


KFPf- 2 F~ 6 x 6 - IOn-Z-25-668 






C12.C13 


is 


09/0 - 100 pF /16 V 






CVt 


SI 


KFPin-20-10xl0-1 jiF-Ai -63-955 






C 15,016 


91 


KFPf- 2 F«i 6 xl 6 -* 100 ri-Z-» 25-668 






Ci7 


if 


MKSF-018-02 0,9? yiF + 20 ^ 100 V 






cib 


ff 


KF P f ~ 2 F - 1 6 x 1 6 - ■ 10 0 n— 2 *2 5*6 68 






Cl9 


« 


&CPm-lB~P -^irX 4- *• 2 2 **6 3 5 5 






C20,C21 


•1 . 


KFP?-2F-i6x1b-lG0 n-Z-25-668 






C22*C23 


II 


MKSK-010-02 1 jiF +2A)% 100V 






€29 


M 


KCSt - 1 B -M - 3 x 8 - 6 , 8-8 - 500-656 






C25 # C26 


?! 


09/U - 10 jiF/16 V 






C27-C30 


SI 


KFPf-2F-i6xl6-100 u-Z-25-668 






031,032 


If 


04/U - 10 pF/ i 6 V 






033,03'+ i 


If 


Km -2F-l6xl6-i00 n-Z-25-668 






035,036 


ff 


09/8 -10 j»F/l 6 V 






037 


If 


02/T~B-9?00 pF/l 6 V 






03«,039 


?s 


09/U - 1000 p /25 V 






C-'iO 


II 


KSO-; - 250V B 510 pF +5% 






€9 1 -t i [6 


If 


KFPf-aF -l6xl6-100 n-Z-25-668 




! 


09? ,098 


«* 


09/U - 9?0 pF /16 V 






099 


ff 


KSO-1 - 250V B 200 pF z 5^ 






C5G 


fl 


KFP-2K-6-1n-S-500-658 






051,052 ' 


SI 


KFPf-2F-l6x1 6-100 n-Z-25-668 






053 


»» 


02/E - 9,7 pF /63 V 






0 59-0 56 


ft 


KFPf-2F-l6xl6-100 n-Z-25-668 






059,060 


f* 


09/U - 220 pF /16 V 






C6t 


si 


KFP~2!S~3w3 -S-500-658 






82 ,09 


OIOM 


BA 182 






»5 


a 


BAP 812 






1)6 ,D 7 


w 


BAYP 99A 






1)0 


?* 


BAYP 99A 






1*9 


If 


BAYP 99A 








2 



DIO 


DIODA 


BAP 012 


Dll ,012 


H 


BAYP 94A 


Dl3,Dl4 


DIODA 


ZENEUA BZP 683-C6V2 


D 1 5-9 20 


ii 


BYP 401-50 


D21 ,1)22 


it 


ZENEUA BZP 683-C13 


D23 


ti 


BAYP 94A 


024 . 


H 


BAP 812 


D25 


II 


BAYP 94A 


T1 


TKANZYSTOIi BP 245 


T2 


Is 


BSXP 93 /lub 2N 


13 


It 


BC ^13B 


n~T? 


II 


BSXP 93 /lub 2N 


TO 


II 


BC 211 


T9 


It 


BC 313 


TlO 


II 


BC 211 


Til 


II 


EC 313 


T 1 2 ,T 1 3 


If 


BFP 520 


IC1 


UKLAD 


SCALONY jiA 733PC 
lub SN 72733 


IC2.IC3 


ii 


SCALONY ULY ??4 IN 


IC4 


it 


•' MH 74800 


IC5-IC13 


, »i 


" UCY ?490N 


ICl4 


n 


" UCY 741 51 N 


IC15 


n 


" UCY 7^93N 


ICi6 


i« 


" UCY 7475N 


ICl? 


n 


" UCY ?404N 


ICltt 


it 


*' UCY 7410N 


IC19 


it 


*’ MH 74S10 


IC20-IC22 


ii 


•’ UCY ?474N 


IC23 


i« 


" UCY 741 23N 


IC24-IC27 


ii 


" UCY 7490 N 



2 ? 69 / 

2369/ 



Wit L 

Tex,Instr* 

Tesla 



Tesla 




IC28 


UKLAD SCALONY Mil 74S112 




lub K531 TB9n 


IC29-IC33 


M w UCV 7475N 


IC34 


" " UCY 7486N 


IC35 


» " UCY 7^0N 


IC36 


« « MU ?4SH2 




lub K531 T89D 


DI1-D14 


OLAWIK EN 52010 


Pt 


PHZEL4CZNIK KLAWISZOWY D-4542-432-1 


G 


GENEBATOH TCXO-5 




Piyfcka dekodera 1 


H101-B139 


i 

HEZYSTOH M1.T-0.25W - 510 Ohm /+5/i/-A-55/l 25/21 


IClOl.IClO 


\ 

5 UKLAD SCALONY UCY 7447N 


IC106 


" M UCY 740 IN 




Plyika wyswietlacasa 


U 20 1-0204 


DIODA E LE KT H 0 LUM IN ESC ENC Y J N A CQXP 04 


W201-W206 


WSKA&NIK CYPHOWY G<<VP 31 


i 


Plytka wzmacni acza B 


«301 


HEZYSTOH MLT-0 ,2>W - 100 Ohm /±5'*/-A~55/l25/2l 


K302.R303 


" MLT-0 ,25" - 820 Ohm /+5'^/-A-55/l 25/21 


K304 


" MLT-0. 25W - 1,8 kOhm /+5%/-A-55/125/21 


B305 


" MLT-0, 25* - 1 kOhm /+5%/“A-55/l 25/21 


»306 


" MLT-0 ,25W - 300 Ohm /+5#/-A~55/l 25/21 



Tesla 

ZSKU 



Tesla 

ZSHH 



CEMI 



i 



H307 . REZYSTOR MLT-0.25W - 
R3O8 H MLT-0.25W - 
11309-R312 " • MIT-0.25W - 
U313 " MLT-0.25W - 
H3l4 POTENCJOMETR CN.15.I 
R315 REZYSTOH MLT-0.25W - 
R316' " MLT-0.25W - 
H318.H319 " MLT-0.25W - 
R320 POTENCJOMETR CN.15.1 
R321 ,H322 REZYSTOH MLT-0.25W - 



200 Ohm /+5tt/-A-55/l25/2l 
10 kOhm /+5V-A-55/125/21 
300 Ohm /+ 5%/ -A-55/ 125/21 
100 Ohm /+55H/-A-55/125/21 

- 680 Ohm +20%— 1W 

360 Ohm /+5%/-A-55/l25/2l 
1 kOhm /+5%/-A-55/l25/21 
100 kOhm /+5V-A-55/1 25/21 

- 10 kOhm +1094-1W 

10 kOhm /+5%/-A-55/l 25/21 



KONDENSATOH KFPm-2E-8x8-10n-M-200-424 



C301 KONDENSATOH 

C302 # 0303 " 

C304 " 

C305 " 

C3O6 " 

C307 " 

C3O8 " 

C309 " 

C310 " 

C311.C312 " 

C313 " 

0.301-0304 DIODA BA 182 



FCF-1 

KFPm-2C-5x5-lOn-M -63-455 

FCF-1 

KFPra-2C -5x5-10 n-M-63-455 
FCF-1 

KFP-2B-iO-2n2-K-l60-658 

FCF-1 

KFPf-2F-6x6-lOn-Z-25-668 

04/U 10 J1F/16V 

FCF-1 



T3«l TRANZYSTOH BSXP 93 

lub 2N 3633, 2N 3570 
IC301 UKLAD SCALONY K500/117 216 

IC3O2 " ” K500 TM231 

IC303 ” " MH 74300 

lub K351 J1 A3H 
1C304,IC305 " " ULY 774lN 



Ttila 





2 



f- — 

C40l-C/^03 


Pozostale elemeniy 

KONUE NS AT OB KFR p-2K-9xl6-KO-3 n3-Z-900 -656 


IC401 


UKLAO SCALONV UL 75051- 


Tr 


THANSFGHMATQH SliiCIOWY Si-6210? 


P^OI 


l’SIZKt^CZNIK KLAWISZOSVY D-9592-979-1 


P902 


PKZEL4CZNIK SUWASitiWY typ 996 22 1 02 


P903 


UYL 4 CZNIK SIKCIOWfY 0-9592-958-1 


B1 


IV KL AUK A TOPIKOWA WTAT 315 mA 


C909 


KONUKNSATOR KFPPx2-l6-2x2500-50-250~2x25~Y -90/085/21 


Fp* 


FILTH PHZ KCIWZAKtdcKNIOtfY FPpx-B09-0 ,1 jiF + 20 %- 


-2x2500 pF -2x2,5 m»-250V-2A ” 







Wyposaieuie przyrzqdu PFL-34 
PFL-34 Standard accesories 



1. Sznur polt^czeniowy 2 xDNC 

Connection cable 2 x D<NC 






Kya. KU-44-01-1 

2* Bezpieczniki 
Fusses 

Bl wkladka toplkowa aparatowa WTaT 315 raA - 2 sat 



3. Wtyk zl*tcza szufladowego "Kltra" typ 87103704211001 

/wyposatenle dodatkowe/ 

Connector "Kltra" type 87103704211001 /option/ 



Wyk. "T lumacz~Tekst";ltauna 6 
2/29 600/11 A4; 86 r. k.k. 




